高雄榮民總醫院動物實驗管理小組九十五年十二月份會議記錄

時間：九十五年十二月十二日下午四時           紀錄 ：戴妙娟     

地點：教學研究部五樓會議室

主席：動物實驗管理小組 主任委員潘慧本

出席人員：教學研究部 華委員瑜、教學研究部 戴委員明泓、教學研究部 戴妙娟獸醫師 、腎臟科主治醫師 方委員華章、眼科部主任 許委員淑娟

請假委員：教學研究部 呂委員佩融 

上次會議決議事項辦理情形：

上次開會時，針對有些實驗室反映實驗鼠長的太大太快，影響實驗操作，經多方檢討可能與動物房的溼度太高有關，飼料容易軟化，老鼠就吃的多，實驗動物也容易出現健康問題，因此上簽文建議購買除濕機，可惜並沒有通過，明年度將於適當

主席報告：

1、 關於除濕機問題，我們可以再向院方上簽文，爭取機會。

2、 二樓實驗室目前只有少許人使用，暫請獸醫師代為管理。

工作報告：

戴妙娟獸醫師：一、農委會規定之新的動物實驗申請表格，已鋪在教研部的網頁上，大家只要點實驗動物委員會，就可以下載「動物實驗管理小組審查同意書」及「動物實驗申請表」。另有一份「動物實驗申請表修正申請單」，是審核沒有通過時，再補申請的表單。

                   二、為因應較多的小鼠飼養，本室已申請購買新的飼

養盒組，日前已通過簽案，預備購買20組。

三、日前已完成沖水籠架的維修，包括清理水垢、換濾心及固定沖水器。

四、臨床醫師反應二樓SPF的房間冷氣太強，經工務室調整後已改善。二樓的冷氣並非獨立運作，因此無法單獨關掉不用之房間，只能將溫度調高。

提案討論：

戴妙娟獸醫師：一、飼養兔子的檢疫室，因為空間太小，加上濕氣太重，日前已因肺炎損失了三隻實驗兔，建議在大動物室另規劃一間兔子房，以容納日益趨多的兔子量，及有寬廣好的飼養空間。

              二、檢疫室之外牆，出現發霉現象，非常嚴重，整片牆呈現黑色，請工務室查看，並沒有找到原因。

              三、二樓壓力鍋室，因為溫差關係導致壓力鍋開關處常積水，壓力鍋無法啟動，建請工務室查看，仍無法完全解決問題。

呂委員佩融：二樓實驗室之SPF漏水相當嚴重，可能與當初設計不良或配電或與冷凝管有關，工務室一直無法找出原因。建請工務室再徹底檢查並找出問題所在，避免釀成公安事件。

戴委員明泓：基因重組委員會可否併入實驗動物委員會？

主席裁示：

1、 關於農委會規定之新表格，從下次凡申請實驗動物計劃者，一律採新的表格。

2、 大動物室之規劃，可會工務室來規劃，以最經濟的方式規劃兔子房，爭取院方的同意。

3、 二樓實驗室漏水問題，再會請工務室詳細檢查，並解決問題。

4、 基因重組委員會併入實驗動物委員會，由戴委員明泓負責。

散會

